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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp na ,Zakup tomografu
komputerowego w systemie ratalnym”.

Odwotujacy:

Siemens Healthcare Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11

03-821 Warszawa

Zamawiajacy:

Szpital Sredzki Sp. z 0.0.

z siedzibg w Srodzie Wielkopolskiej
ul. Zwirki i Wigury 10

63-000 Sroda Wielkopolska

fax: 61 285 36 45

ODWOLANIE

Dziatajac na podstawie art. 180 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych {Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z pdzniejszymi zmianami), dalej zwana ,ustawa”, Siemens Healthcare Sp. z 0.0. zwana dalej ,Odwofujagcym” wnosi
odwotanie wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego - Szpital Sredzki Sp. z 0.0. w Srodzie Wielkopolskiej — w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup
tomografu komputerowego w systemie ratalnym” - znak sprawy ZP/17/16, ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej w dniu 04.10.2016, nr ogtoszenia 2016/S 191-344012, a polegajacych w szczegdlnosci na:

- sporzadzeniu Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w zakresie opisu przedmiotu zamowienia w sposob utrudniajacy
uczciwg konkurencje poprzez okredlenie parametréw granicznych w sposéb uniemozliwiajgcy Odwotujagcemu ztozenie
konkurencyjnej oferty, ktéra nie podlegataby odrzuceniu

- okresleniu sposobu oceny ofert w sposdb sprzeczny z zasadg réwnego traktowania wykonawcdw poprzez punktowanie

rozwigzan konkretnego producenta a nie obiektywnych rozwiazan funkcjonalnych
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Odwotujacy zarzuca Zamawiajagcemu naruszenie przepisow ustawy Prawo Zaméwien Publicznych w zakresie art.7 ust.1 oraz
art. 29 ust. 1, 2i 3, a takze wnosi o:

— uwzglednienie odwotania w catosci,

— dokonanie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia w zakresie wszystkich podniesionych w odwotaniu

zarzutéw dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia.

Odwotujacemu przystuguje prawo do skorzystania ze srodkéw ochrony prawnej zgodnie z art. 179 ust. 1, jako ze posiada
interes w uzyskaniu przedmiotowego zamdwienia, gdyz jest jednym z wykonawcéw oferujgcych na rynku polskim urzadzenie
bedace przedmiotem prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania i jest zainteresowany wzieciem udziatu w
postepowaniu. Brak mozliwosci wziecia udziatu w postepowaniu naraza go na wymierna szkode polegajaca na utracie szans
biznesowych.

Informacje stanowigca podstawe do wniesienia odwotania Odwotujacy powzigt w dniu 04.10.2016r — dziefi zamieszczenia

ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym i publikacji SIWZ na stronach internetowych Zamawiajacego — www.szpitalsredzki.pl -w

zwigzku z tym niniejsze odwotanie zostato zgodnie z art. 182 ust 2 pkt.1 wniesione w przewidzianym terminie.

UZASADNIENIE

W dniu 04.10.2016r. opublikowane zostato ogtoszenie o wszczeciu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup tomografu komputerowego w systemie ratalnym”. Po analizie
wszystkich dokumentow sktadajacych sie na SIWZ Odwotujacy stwierdza, ze Zamawiajacy w sposob wadliwy i niezgodny z
przepisami ustawy Pzp sporzadzit specyfikacje, naruszajgc zasady réwnego traktowania wykonawcdw i nie utrudniania
uczciwej konkurencji oraz zasady wtasciwego opisywania przedmiotu zamdéwienia nie zachowujgc tym samym nalezytej
starannosci i przez to Zamawiajacy uniemozliwit Odwotujgcemu ztozenie waznej konkurencyjnej oferty na sprzet produkgji
Siemens.

Przeprowadzona przez Odwotujgcego szczegdtowa analiza SIWZ, w szczegdlnosci zas zatacznika nr 1 do SIWZ ,Zestawienie
parametréw technicznych tomografu komputerowego”, dowodzi, ze Zamawiajacy zdefiniowat wymogi w zakresie
przedmiotu zamdwienia w sposdb naruszajacy zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow, poprzez
opisanie przedmiotu Zamodwienia w sposéb uniemozliwiajacy ztozenie Odwotujgcemu — pomimo ze jest on czotowym
producentem urzgdzen bedacych przedmiotem zamoéwienia — waznej konkurencyjnej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu nastgpito nieuzasadnione uwarunkowaniami technologicznymi lub ekonomicznymi
uprzywilejowanie urzgdzenia typu OPTIMA 520 firmy GE. W wyniku tego nie dopuszczono do postgpowania czotowego
producenta tomograféw komputerowych. Odwotujacy oferujac bardziej zaawansowane technologiczne rozwigzanie o bardzo
konkurencyjnej cenie nie moze ztozy¢ oferty ze wzgledu na niespetnienie parametrow o obiektywnie drugorzednym
znaczeniu.

Podkresli¢ nalezy, ze zmiany, o ktére wnosi niniejszym odwotaniem Odwotujacy, nie prowadza do obnizenia wymaganych
parametréw i nie zmniejszaja funkcjonalnosci przedmiotu zamdwienia. Zadania Odwotujgcego maja na celu uzyskanie

mozliwos$ci ztozenia waznej oferty, przywrdcenie zasady réwnego traktowania wykonawcdéw, a Zamawiajgcemu ~ uzyskanie
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konkurencyjnych cen ofert, co sprzyja celowemu i oszczednemu sposobowi wydatkowania srodkéw publicznych.
Zamawiajacy przeprowadzajgc postepowanie , opisujgc przedmiot Zamdwienia w sposob, ktéry juz na wstepie eliminuje
pozostatych potencjalnych wykonawcdw, a takze oceniajgc przedmiot Zamowienia poprzez punktowanie technologii tylko
jednego producenta a nie funkcjonalnosci urzadzen, réwniez narusza zasade réwnego traktowania, co zaprzecza istocie
procedury udzielania zamdéwien publicznych, ktérg stanowi m. in. wybér oferty ekonomicznie najkorzystniejszej sposréd
dostepnych na rynku. Takie opisanie przedmiotu Zamdwienia w sposdb utrudniajacy mozliwosé pozyskania Zamdwienia

przez innych wykonawcow razgco narusza podstawowe zasady udzielania zaméwien publicznych.

Bioragc pod uwage powyzsze Odwotujgcy przedstawia szczegétowe zarzuty oraz zadania ich modyfikacji w zakresie zatacznika
nr 1 do SIWZ.
I. 1 Zatgcznik nr 1 pkt. 22

We wskazanym punkcie Zamawiajacy wymaga:

Panele sterujgce pochylanie gantry z czterech
22 TAK
stron gantry Bez punktacji

System tomografii komputerowej, ktéry pragnie zaoferowaé Odwotujacy posiada panele sterujgce pochyleniem gantry z
przodu aparatu po prawej oraz po lewej stronie. Takie rozwigzanie jest typowe dla tomografow komputerowych wszystkich
czotowych producentéw, a w szczegdlnosci w aparatach o matej liczbie rzedéw (16-32) przeznaczonych do rutynowej pracy.
W przypadku tomografu komputerowego oferowanego przez Odwotujacego ze wzgledu na nowoczesng konstrukcje aparatu
(wyjatkowo waskie gantry ok. 68 cm) personel medyczny w ogole nie ma potrzeby znajdowania sie z tytu aparatu. Kontakt z
pacjentem jest zapewniony od przodu aparatu skad pacjent jest dobrze widoczny w kazdym potozeniu stotu. Z tego powodu
producent nie oferuje paneli sterujacych z tytu aparatu. Dodatkowo inni producenci tomograféw komputerowych réowniez
nie oferuja takiego rozwiazania w tej klasie aparatéw. Pragniemy takze zwrdci¢ uwage, ze ze wzgledu na specyfike
pomieszczenia tzn. mate rozmiary nie ma potrzeby by personel medyczny wchodzit za aparat. Takie rozwigzanie z panelami
sterujgcymi z tytu moze mieé ewentualne zastosowanie w tomografach starej generacji z matg liczba rzeddéw, w ktdrych ze
wzgledu na bardzo duzg szeroko$¢ gantry wystepowata koniecznosé obecnosci technika RTG z tytu aparatu by zachowa¢
kontakt z pacjentem.

Zdaniem Odwotujacego w oferowanym przez niego rozwigzaniu panele sterujace na przedniej obudowie po prawej i po lewej
stronie sg wystarczajace dla wszystkich przypadkdéw pracy klinicznej i nie ma potrzeby dodatkowych paneli sterujacych. W
zwigzku z powyzszym Odwotujacy wnosi 0 nakazanie Zamawiajacemu zmiany ww zapisu parametru oraz nadanie mu

brzmienia jak ponizej:

Panele sterujace pochyleniem gantry
22 minimum z przodu gantry po prawej ilewej |TAK Bez punktacji

stronie
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1.2 Zatgcznik nr 1 pkt. 41
We wskazanym punkcie Zamawiajacy wymaga:

Kolimacja kata wiazki promieniowania lampy
41 TAK Bez punktacji
zgodna z wielkoscia pola skanowania.

Odwotujacy jest przedstawicielem czotowego producenta tomograféw komputerowch firmy Siemens. Firma Siemens w
swoich najnowoczesniejszych aparatach szesnastowarstwowych cechujacych sie minimalnymi dawkami otrzymywanym
przez pacjenta stosuje jako optymalna, jedna kolimacje zwigzang z maksymalnym polem obrazowania. Dzieki zastosowaniu
nowoczesnych, ultraczutych detektoréw otrzymuje dawke taka samg jak w przypadku badania na aparatach
konkurencyjnych firm z zastosowaniem kolimacji wigzki promieniowania zgodnej z wielkoscig pola skanowania. Dowodem na
to sg poréwnania catkowitych dawek z badan réznych producentéw publikowane przez niezalezne osrodki. Wynika z nich , ze
dawki w tomografach firmy Siemens sg pordwnywalne lub nizsze od aparatéw innych firm. Dodatkowo nalezy zwrdcic
uwage, ze kolimacja kata wigzki promieniowania zgodna z wielkoscig pola skanowania w przypadku matych p6l moze
skutkowacd odcieciem fragmentow interesujgcych obszaru z pola skanowania, co niesie za sobg ryzyko koniecznosci
powtérzenia badan tzn. powtdrnego naswietlania pacjenta oraz dodatkowego podania kontrastu, co nie jest obojetne dla
zdrowia pacjenta.

Majgc powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze brak kolimacji kata wigzki promieniowania lampy zgodnego z wielkoscig
pola skanowania w przypadku aparatu firmy Siemens nie niesie ze soba zagrozenia zwiekszenia dawki lecz umozliwia
unikniecie koniecznos$ci dodatkowego skanowania zwigzanego z btedem w wyznaczeniu pola skanowania.

W zwigzku z powyzszym Odwotujgcy wnosi o usuniecie tego punktu w catosci.

1.3 Zatgcznik nr 1 pkt. 48

Mozliwos¢ wyzwolenie skanowania
48 TAK Bez punktacji
bezposrednio z pokoju badania

Odwotujacy pragnie zaoferowac system, ktory nie posiada mozliwos¢ wyzwolenia skanowania bezposrednio w pokoju
badania. Pragniemy poinformowac, ze ze wzgledu na bezpieczenstwo personelu medycznego zwigzane z narazeniem na
promieniowanie rentgenowskie, mozliwosci skanowania bezposrednio w pokoju badar posiadajg tylko aparaty
przeznaczone do zabiegéw interwencyjnych. Takie systemy wymagaja ponadto specjalistycznego osprzetu do biopsji
(monitory, sterowanie itd.) oraz wyznaczenia stref oraz obliczenia narazen dla personelu wraz z okresleniem wiasciwych
oston rtg.

W tym przypadku Zamawiajacy nie wyspecyfikowat w SIWZ zamiaru zakupu aparatu przeznaczonego do wykonywania
zabiegdéw interwencyjnych.

W zwigzku z powyzszym Odwotujgcy wnosi 0 usuniecie tego wymogu alternatywnie o szczegétowe opisanie wymogu

systemu do interwencji.
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1.4.Zatacznik nr 1 pkt. 55

Dotyczy punkt 55.

Konsola operatorska dwumonitorowa,
dwustanowiskowa, umozliwiajaca
jednoczesng prace operatora tomografu
wykonujacego badanie i lekarza diagnosty np.
w zakresie analizy niezaleznych obrazéw
badan innych pacjentéw |

55 TAK Bez punktacji

Zamawiajacy opisaf tutaj archaiczne rozwigzanie, w ktdrym technik i lekarz pracuja w jednym pomieszczeniu korzystajac z tej .
samej bazy danych tomografu komputerowego. Rozwigzanie to byto stosowane w przesztosci ze wzgledu na wysokie koszty
stacji lekarskich. Aktualnie czotowi producenci tomograféw komputerowych odchodzg juz od tego typu rozwigzania.
Dodatkowo nalezy zwrdcié tutaj uwage na fakt, ze polskie przepisy dotyczace warunkoéw w jakich ma pracowac lekarz
diagnosta (pokoje opisowe) precyzyjnie opisujg warunki oswietlenia w otoczeniu lekarza i warunkéw tych z definicji nie
spetnia pomieszczenie sterowni tomografu komputerowego. Nie ma zatem mozliwosci by sterownia tomografu
komputerowego réwnoczesnie petnita funkcji pokoju opisowego.

Odwotujacy wnosi zatem o usuniecie tego punktu jako nie odpowiadajacego aktualnym wymogom przepisow alternatywnie

na jego zmiane na:

55 Konsola operatorska dwumonitorowa |TAK Bez punktacji |

I.5. Zatacznik nr 1 pkt. 125

W punkcie tym Zamawiajgcy wymaga:

Oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego pozwalajace na:
- analize statystyczna poziomu dawek

- automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek

- poréwnanie dawek z tomografu z dawkami dia okreslonej populacji

- przegladanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentéw/regiony anatomiczne/rodzaje badarn RTG/osobe
przeprowadzajgcq badanie/zmiany pracy zespotu pracowni TK (np. poranna, popotudniowa, wieczorna itd.)

- ostrzezenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, ktdre jest:

a) wysytane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisanej na liste mailingowa
oprogramowania.

b) mozliwosé wyjasnienia przekroczenia dawki w formie komentarza réwniez zapisywanego w archiwum.

c) zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty wedtug wieku/BMI/ itd. .. i mozliwos¢ korzystania z
miedzynarodowego leksykonu (np. RadLexicon), aby otrzymac znormalizowang informacje potrzebng do poréwnan.
- mozliwos¢ wyliczenia SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wietko$¢ dawki zalezna od rozmiaru).
Wartos$¢ SSDE jest wyliczana (dla kazdej serii) w nastepujacych krokach:

a) potozenie akwizycji w momencie oceny

b} Identyfikacja warstwy srodkowej

c) Pomiar $rednicy pacjenta

d) Srednica boczna do zdjecia przeglagdowego "scout” (LAT)

e) Srednica przednio-tylna do zdjecia przegladowego "scout” (AP)

125. TAK Bez punktacji

f) LAT+AP, czyli $rednica rzeczywista effective diameter, kiedy dostepne s3 oba zdjecia przegladowe "scout”
g) Ocena szacunkowa wspdtczynnika SSDE (fSSDE)
- mozliwo$¢ wyliczenia wartosci modulacji mA. Modulacja mA wyswietla ttumienie natezenia pradu na catej

dtugosci skanowania. Wyliczenie zawiera sredniag mA, minimaing mA i maksymalng wartos¢ mA w trakcie wybranej

serii.

- mozliwo$¢ przesytania sporzadzonych raportow do systemu RIS/HIS
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System tomografii komputerowej, ktéry pragnie zaoferowa¢ Odwotujacy posiada: oprogramowanie z licencjami
bezterminowymi do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego, umozliwiajgce analize
statystyczng poziomu dawek, automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek
oraz oprogramowanie umozliwiajgce poréwnywanie dawek z tomografu z dawkami dla okreslonej populacji. Jednak to
oprogramowanie nie spetnia wymagan zaprezentowanych w pkt.125.

Jedynie firma GE moze zaoferowac system, ktory spetnia wymagania pkt.125 . Pozostawienie tego zapisu uniemozliwia
Odwotujgcemu ztozenia waznej oferty.

Odwotujacy wnosi 0 usuniecie w catosci ww punktu alternatywnie o nadanie mu nastepujgcej tresci:

Oprogramowanie z licencjami bezterminowymi do monitorowania i
raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego,
umotliwiajace analize statystyczng poziomu dawek, automatyczne
125 TAK Bez punktacji
powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych
dawek oraz umozliwiajace porownywanie dawek z tomografu z

dawkami dla okreslonej populacji.

Wskazane powyzej parametry uniemozliwiaja Odwotujgcemu ztozenie oferty.

Odwotujacy pragnie jednak zauwazy¢, iz Zamawiajacy w sposéb tendencyjny wyspecyfikowat réwniez parametry
punktowane, w taki ze nawet gdyby Odwotujacy mogt ztozy¢ oferte to za parametry techniczne zdobytby tylko ok. 6 punktéw
z 20 podczas gdy preferowany przez Zamawiajacego tomograf Optima 520 firmy GE mdgtby zdoby¢ az trzykrotnie wigcej
punktow . Wynika z tego, ze przy opisanych w SIWZ kryteriach oceny oferta Odwotujgcego musiataby by¢ tansza az o ok. 20%
co jest niemozliwe do uzyskania, zwtaszcza, ze Odwotujacy bytby i tak zmuszony do zaoferowania rozwigzania o znacznie
wyzszych parametrach (np. aparat lampa o 5 MHU, zamiast wymaganych 3,5 MHU) . Majac na uwadze powyzsze Odwotujacy
zarzuca Zamawiajgcemu naruszenie zasady réwnego traktowania wykonawcow i uczciwej konkurencji przy okreslaniu zasady

oceny ofert w kryterium parametry techniczne i wnosi o dokonanie ponizszych zmian:

IIl. 1. Zatgcznik nr 1 pkt. 23
Zamawiajgcy w ponizszym punkcie ocenia:

Wskazniki informujgce pacjenta o koniecznosci
wstrzymania oddechu i mozliwosci wypuszczenia
powietrza, wraz z podaniem ilosci czasu (w

sekundach) do korica wstrzymania oddechu, TAK- 10 pkt
23 umiejscowione z dwdch stron gantry tak by byty | TAK/NIE nie
widoczne dla niego podczas wykonywania NIE- O pkt

skanowania, zaréwno kiedy pacjent wjezdza do
gantry glowg, jak i w sytuacji kiedy wjezdza do
gantry nogami

Zamawiajacy zastosowat tu zdaniem Odwotujgcego wadliwg metode punktowania parametréw. Bardzo wysoko ocenit,
przyznajac az 10 punktéw, wskazniki informujace pacjenta o koniecznosci wstrzymanie oddechu i mozliwosci wypuszczenia
powietrza wraz z podaniem ilosci czasu w sekundach do korica wstrzymanie oddechu umiejscowione z dwoch stron gantry.

Odwotujgcy pragnie zaoferowad rozwigzanie ktére jest funkcjonalnie identyczne jednak czas wstrzymania oddechu jest
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prezentowany za pomocg stupkowego optycznego wskaznika widocznego przez pacjenta z kazdej strony. Zdaniem
Odwotujgcego jest to rozwigzanie rownowazne a ze wzgledéw praktycznych nawet bardziej funkcjonalne. Szczegdlnie
pacjent zdenerwowany czy pacjent z wadg wzroku (okulary powinny byc¢ zdjete przy badaniu) fatwiej skorzysta z rozwigzania
wskaznika stupkowego, ktore jest bardziej intuicyjne niz rozwigzanie z wyswietlaczem cyfrowym

W zwigzku z powyzszym Odwotujgcy wnosi 0 zmiane tego zapisu na :

koniecznosci wstrzymania oddechu i
mozliwosci wypuszczenia powietrza,

23 umiejscowione tak by byty widoczne dla TAK/NIE
niego podczas wykonywania skanowania, NIE- 0 pkt
zaréwno kiedy pacjent wjezdza do gantry ‘

Wskazniki informujace pacjenta o ‘

TAK- 10 pkt

gtowa, jak i w sytuacji kiedy wjezdza do
gantry nogami

11.2. Zatacznik nr 1 pkt. 20

Zamawiajgcy ocenia ponizszy parametr

Mozliwos¢ rozpoczecia skanowania | TAK- 10 pkt

20, bezposrednio z gantry tomografu z TAK/NIE nie

jednego naciéniecia klawisza ‘ NIE- 0 pkt

Odwotujacy pragnie zauwazyé, iz pkt. 20 oraz pkt. 48 Zatacznika nr 1 praktycznie dotyczy tej samej funkcjonalnosci .
Z tego wzgledu Odwotujacy wnosi, jak wczesniej w punkcie 1.3, o usuniecie tego punktu.

11.3. Zatacznik nr 1 pkt. 25
W ponizszym punkcie Zamawiajgcy ocenia:

|
Wyswietlanie filméw instruujacych pacjenta o

25  przebiegu badania na panelu informacyjnym TAK/NIE
na gantry

TAK- 10 pkt

nie NIE- O pkt

Oferowany przez Odwotujgcego system firmy Siemens na wyswietlaczu na gantry nie posiada mozliwosci wyswietlania
filmdw. Odwotujacy bazujac na dtugoletnim dodwiadczeniu we wspotpracy z wieloma uzytkownikami moze stwierdzi¢, ze
funkcjonalnosé ta w praktyce nie znajduje zadnego zastosowania. Trudno bowiem wyobrazi¢ sobie, ze technik w sytuacji
koniecznosci szybkiego wykonania badania bedzie uruchamiat filmik instruktazowy a pacjent poddawany badaniu, zwykle jest
to osoba cierpigca lub poddana wysokiemu stresowi, ktdra nie bedzie miata dos¢ sity i checi do zapoznania sie z filmem.
Dodatkowo trudno jest przyjaé, ze tresci wyswietlane na malutkim wyswietlaczu na gantry beda dobrze widoczne.

W zwigzku z powyzszym Odwotujgcy wnosi o usuniecie tego zapisu w catosci.

Podsumowujac Odwotujgcy stwierdza, iz wskazane powyzej okolicznosci naruszajg interes prawny Odwotujacego w uzyskaniu
zamowienia a w szczegblnosci w ztozeniu waznej konkurencyjnej oferty w niniejszym postepowaniu.

Odwotujacy wnosi o uwzglednienie odwotania w catosci oraz dokonanie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia w zakresie podniesionego zarzutu dotyczacego opisu przedmiotu zamoéwienia i zastosowanych kryteridw oceny

ofert.
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W zwigzku z powyzszym uzasadnieniem, skorzystanie ze srodka ochrony prawnej przez Odwotujacego jest w petni
uzasadnione i konieczne i Odwotujacy podtrzymuje swoje zgdania wyrazone w niniejszym odwotaniu.

Kopie odwotania Odwotujacy, zgodnie z art. 180 ust. 5 przekazat w dniu 14.10.2016 r. Zamawiajgcemu.

Z powazaniem

Siemens Healthcare Sp. z 0.0.

Siemens Healthcare Sp. 2 0.0.
DIAT US

= = ,7 /gg (4>
ﬁl‘f{; S)!upfcnko
Bytektor Dzoalu Sprzedazy

Zatgczniki:
e petnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej
e  kopia odpisu z KRS

e dowdd uiszczenia wpisu od odwotania

kopia przekazania odwotania Zamawiajagcemu
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Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Petnomocnictwo

Siemens Healthcare Sp. z 0.0., spdtka wpisana przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000544569,

upowaznia niniejszym:

Panig: Alicje Stupienko legitymujaca sie dowodem osobistym nr: AlIW 723992
Panig: Anne Gryczke legitymujgca sie dowodem osobistym nr: AKI 206482

zwanych dalej Petnomocnikami,

bez prawa substytucji, do nastepujacych czynnosci dokonywanych w imieniu i na rzecz Siemens Healthcare Sp. z 0.0.: do
podpisania i wniesienia odwotania oraz przystgpienia do odwotania jak rowniez podpisania wycofania wniesionego
odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
~zakup tomografu komputerowego w systemie ratalnym”, ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nr 2016/S
191-344012 z dnia 04.10.2016 przez Szpital Sredzki Sp. z 0.0. z siedzibg w Srodzie Wielkopolskiej, ul. Zwirki i Wigury 10,
63-000 Sroda Wielkopolska, Numer sprawy ZP/17/16.

Petnomocnicy upowaznieni sg do dziatania samodzielnego (jednoosobowego).

Warszawa, 10.10.2016 .

Jiem
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pariusz Szczepankowsk
g ~ Dyreklor Dzialu
i Prokuramt
Siemens Healthcare Sp. z 0.0. ul. Zupnicza 11 Tel.: +48 228709261/71
Prezes Zarzadu: Zbigniew Pawet Migdalski 03-821 Warszawa Fax: +48 228709259
AT DI US: Dyrektor: Alicja Stupienko Polska www.healthcare.siemens.pl

Siedziba spolki: ul. Zupnicza 11, 03-821 Warszawa, Zarzad: Zbigniew Pawet Migdalski, Joanna Mitachowska

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy: XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS 0000544569, Wysokosc¢ kapitalu spélki: : 41 050 000,-PLN, GIOS E0020671WBW,
NIP: 113-28-85-680
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2 Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowosci internetowej PekaoBIZNES24

Dane wtasciciela rachunku
Nazwa wtasciciela SIEMENS HEALTHCARE SP Z 0.0.

Rachunek wiasciciela 87 1240 1112 1111 0010 6198 5387

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa :m: m.st Warszawy dla Warszawy Mo

Rachunek 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Szczegoty operacii

Adres wiasciciela

Adres

ZUPNICZA 11,
03-821 WARSZAWA

Rakowlecka 25/27 02-517 Warszawa

Data waluty 13.10.2016
Data ksiggowania 13.10.2016 13:42:33
Kwota -34,00 PLN
Tytu{ operacji opl.skarb. (2x17), postep. prowadz. przed KIO (przetarg nieogran. ogl. w Dz.U.UE nr 2016/S 191-344012 z 4 .10.2016 przez
Szpltal $redzki
Typ operacji Obcigzenie
Kod operacji 7750
Opis kodu operacji PRZELEW INTERNET M/B
Referencje banku 0411013608303149
[ wejeuiBhio 2 950upodz 82
Data wystawienia 13.102016  13:58 Strona 11
‘e rczliczemach lrarsgraniczrych nalezy uzywac rumerd rachunel: {BAN oraz kode BIC
Numer ‘BAl teqe rachunky PLS7 1240 1112 1111 CCC 67 ¢8 5387 ked BIC Banku Pekan 34 FKCPPLP'W
in 4]
W6 —=16=—14
Siemens Healthcare Sp. 2 0.0
DiATUS

.
Za zgodnr)sn z oryginalem
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# Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operaciji

w systemie bankowosci internetowej PekaoBIZNE324

Dane wiasciciela rachunku

Nazwa wiasciciela SIEMENS HEALTHCARE SP.Z 0.0. Adres wiasciciela ZUPNICZA 11,

03-821 WARSZAWA
Rachunek wtasciciela 87 1240 1112 1111 0010 6198 5387

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa Urzad Zaméwieri Publicznych Adres - Warszawa
Rachunek 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Szczegoty operacii

Data waluty 13.10.2016
Data ksiggowania 13.10.2016 13:42:33
Kwota -15 000,00 PLN
Tytut operaciji wpls do odwolanla w przetargu nleog ranlczonym ogtoszonym w Dz.U. UE nr 2016/S 181-344012 z 4.10.2016 prze z Szpltal
$rodzkl Sp. z 0.0.
Typ operagcji Obcigzenie
Kod operacji 7750
Opis kodu operacji PRZELEW INTERNET M/B
Referencje banku 0411013614403133
Data wystawienia 1310.2016  14:00 Strona 11

M orczliczeniech transaran.cznych nalezy uzyweac nuimery rachunku 'BAN orzz kodu BIC
Nunier IBAN tege rachunxy PLET '240 1112 1177 CC10 6763 5387 ked BIC Banku Pex2o SA PKOPRLP'WY
Bank Poiskz Kasa Opiek Spolke Axoyna z s edziba w Warszawie ol Grzybowska S2/57 wpisany pod Aumerem KRS 0000014843 do

okt z oryginstem

Siemens Healthcare Sp.zo0.0.
DIAT US

D”"'{‘:{(zsﬁ Sarzecm



Identyfikator wydruku: RP/544569/9/20160829145123
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CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzien 29.08.2016 godz. 14:51:23
Numer KRS: 0000544569

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z p6Zn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 25.02.2015
Ostatni wpis | Numer wpisu 9 Data dokonania wpisu 29.02.2016
Sygnatura akt WA XIII NS-REJ.KRS/4801/16/512

Oznaczenie sadu

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAt GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie formy prawnej

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 360879654, NIP: 1132885680

3.Firma, pod ktora spétka dziala

SIEMENS HEALTHCARE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane 0 wczesniejszej rejestracji

5.Czy przedsigbiorca prowadzi dziatalnos¢ | NIE
gospodarczg z innymi podmiotami na

podstawie umowy spétki cywilnej?

6.Czy podmiot posiada status organizagji NIE

pozytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres ul. ZUPNICZA, nr 11, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 03-821, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elekironicznej ————

4.Adres strony intemetowej

Rubryka 3 - Oddziaty

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informacje o umowie

Siemens Healthcare Sp. z 0.0.

D us

e VI 67;'(’,4"(;,
Alicja Slupienko

P canbibas: P | O il onde s




Identyfikator wydruku: RP/544569/9/20160829145123 Strona2z7

1.Informacja o zawardu lub zmianach
umowy spotki

1 12.02.2015 ROK, NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, REP. A NR 452/2015

2 10.06.2015, REP. A NR 19301/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA

NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY SPOLKI (ZALACZONO TEKST
JEDNOLITY)

Rubryka 5

1.Czas, na jaki zostata utworzona spétka

NIEOZNACZONY

2.0znaczenie pisma innego niz Monitor

Sadowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogloszen spotki

3.Wspdlnik moze miec:

WIEKSZA LICZBE UDZIALOW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste okreslonym akcjonariuszom lub
tytuly uczestnictwa w dochodach lub
majatku spotki nie wynikajacych z akgji?

E

5.Czy obligatoriusze majg prawo do

kKR KK

udziatéw w zysku?
Rubryka 6 - Sposéb powstania spotki
Brak wpisow
Rubryka 7 - Dane wspdlnikow
1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SIEMENS BETEILIGUNGEN INLAND GMBH
2.Imiona R
3.Numer PESEL/REGON e
4.Numer KRS R
5.Posiadane przez wspoinika udziaty 821 000 UDZIALOW O tACZNEJ WARTOSCI 41 050 000 ZtOTYCH
6.Czy wspolnik posiada catos¢ TAK
udziatow spotki?

Rubryka 8 - Kapitat spotki

1.Wysokos¢ kapitalu zaktadowego

41 050 000,00 Zt

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisow

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisdw

Siamans Healthcare Sp. 20.0.
~TDIAT US
= .'J?’f’/z/f-

Alicja/Stupienko
Ciptaktar Dosty Sprzedaly
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Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpiséw

Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZAD

2.Sposéb reprezentacji podmiotu

ZARZAD JEDNOOSOBOWY - OSWIADCZENIA W IMIENIU SPOYKI MOZE SKEADAC JEDYNY CZEONEK

ZARZADU

ZARZAD WIELOOSOBOWY - OSWIADCZENIA W IMIENIU SPOLKI SKEADAJA DWA?I CZt ONKOWIE
ZARZADU DZIALAJACY LACZNIE LUB JEDEN CZLONEK ZARZADU DZIALAJACY LACZNIE Z

PROKURENTEM
Podrubryka 1
Dane o0sob wchodzacych w sktad organu
1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma MIGDALSKI
2.Imiona ZBIGNIEW PAWEL
3.Numer PESEL/REGON 65080902057
4.Numer KRS proEE
5.Funkcja w organie reprezentujgcym |PREZES ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w skiad NIE
zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?
7.Data do jakiej zostata zawieszona e
2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma MILACHOWSKA
2.Imiona JOANNA MARIA
3.Numer PESEL/REGON 72101300802
4.Numer KRS et
5.Funkcja w organie reprezentujagcym |CZEONEK ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w skiad NIE
zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?

7.Data do jakiej zostata zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisow

Rubryka 3 - Prokurenci

1 1.Nazwisko NOCEK
2.Imiona DARIUSZ JACEK
3.Numer PESEL 63010501453

4.Rodzaj prokury

PROKURA +ACZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

2 1.Nazwisko

SZCZEPANKOWSKI

Siemens Healthcare Sp. 2 0.0.
/DIAT US
= / &) P AL
Alicja Btuplenko
Dyriskinr Bmatu Sprzedaly
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2.Imiona DARIUSZ BOGDAN

3.Numer PESEL 57102703571

4.Rodzaj prokury PROKURA tACZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
3 1.Nazwisko WITULSKI

2.Imiona MAREK

3.Numer PESEL 66032402335

4.Rodzaj prokury PROKURA tACZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
4 1.Nazwisko WYLIGALA

2.Imiona JAROSEAW MARIUSZ

3.Numer PESEL 63020201491

4.Rodzaj prokury PROKURA tACZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Dziat 3

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalnosci

1.Przedmiot przewazajacej dziatalnosci 1 46, 46, Z, SPRZEDAZ HURTOWA WYROBOW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
przedsiebiorcy

2.Przedmiot pozostatej dziatalnosci 1 33, ,, NAPRAWA, KONSERWACJA T INSTALOWANIE MASZYN 1 URZADZEN
przedsiebiorcy

2 46, 69, Z, SPRZEDAZ HURTOWA POZOSTALYCH MASZYN I URZADZEN

3 62, , , DZIALALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOSC POWIAZANA

4 26, , , PRODUKCIA KOMPUTEROW, WYROBOW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

5 27, , , PRODUKCIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

6 32, 50, Z, PRODUKCJA URZADZEN, INSTRUMENTOW ORAZ WYROBOW MEDYCZNYCH,
WEACZAJAC DENTYSTYCZNE

7 46, 90, Z, SPRZEDAZ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

8 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKOW

9 85, 59, B, POZOSTALE POZASZKOLNE FORMY EDUKACII, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2 - Wzmianki o ztozonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w | Data zlozenia Za okres od do
polu
1.Wzmianka o ztozeniu 1 29.01.2016 0D 12.02.2015 DO 30.09.2015
rocznego sprawozdania
finansowego
2.Wzmianka o ztozeniu opinii 1 gehks 0D 12.02.2015 DO 30.09.2015
biegtego rewidenta
3.Wzmianka o ztozeniu uchwaty |1 i OD 12.02.2015 DO 30.09.2015

lub postanowienia o
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

4.Wzmianka o ztozeniu 1 ‘e 0D 12.02.2015 DO 30.09.2015
sprawozdania z dziatalnosd

podmiotu

Sjemens Healthcare Sp. z 2.0,
]DI AT US

< fgt.'rn%(?bfirﬁb

Dyraking Dfintu Sprzedaly
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Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowej

Brak wpisow

Rubryka 4 - Przedmiot dziatalnosci statutowej organizacji pozytku publicznego

Brak wpisow

Rubryka S - Informacja o dniu koriczacym rok obrotowy

1.Dzien konczgcy pierwszy rok obrotowy,  [30.09.2015
za ktory nalezy zlozy¢ sprawozdanie
finansowe

Dziat 4

Rubryka 1 - Zalegtosci

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadtosci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadioéciowe albo o zabezpieczeniu majatku diuznika w postepowaniu w przedmiocie ogtoszenia upadtosci albo
w postepowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postepowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisow

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska sie
sumy wyzszej od kosztéw egzekucyjnych

Brak wpisow

Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisow

Dziat 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Slemens Healthcaro Sp. z ¢.0.

/.yr us
7 Myl o

~ Alicja Stupienko

Pisttabintr Daiok Coryadady
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Brak wpisow

Rubryka 2 - Informacje o rozwigzaniu lub uniewaznieniu spofki

Brak wpisow

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informacja o potaczeniu, podziale lub przeksztatceniu

1 1.0kredlenie okolicznosd PRZEJECIE CZESCI MAJATKU INNEJ SPOLKT W WYNIKU PODZIALU
2.0pis sposobu potaczenia, podziatu lub PODZIAt PRZEZ PRZENIESIENIE CZESCI MAJATKU SIEMENS SP. Z 0.0., STANOWIACEGO
przeksztatcenia WYODREBNIONA ORGANIZACYINIE I FINANSOWO ZORGANIZOWANA CZESC

PRZEDSIEBIORSTWA SIEMENS SP. Z 0.0., NA KTORA SKEADA SIE ZESPOE SKEADNIKOW
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH, W TYM ZOBOWIAZAN (ROZUMIANA ZGODNIE Z ART.
55(1) KODEKSU CYWILNEGO I SPEENIAJACA KRYTERIA OKRESLONE W ART. 2 PUNKT 27E
USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWAROW I UStUG) OBEIMUJACA
DZIALALNOSC HANDLOWO-USEUGOWA W ZAKRESIE DOSTAW, INSTALACI,
URUCHAMIANIA I UTRZYMANIA W RUCHU SPRZETU MEDYCZNEGO, JAK ROWNIEZ
AKCESORIOW I ODCZYNNIKOW CHEMICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W SPRZECIE
MEDYCZNYM, OKRESLANA W RAMACH STRUKTUR KORPORACYINYCH SIEMENS JAKO
DZIALALNOSC SIEMENS HEALTHCARE (HC), W ZAMIAN ZA UDZIALY W KAPITALE
ZAKLADOWYM SIEMENS HEALTHCARE SP. Z 0.0. PRZYZNANE WSPOLNIKOWI SIEMENS SP.
Z 0.0. (PODZIAL PRZEZ WYDZIELENIE ZGODNIE Z ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPOLEK
HANDLOWYCH) NA PODSTAWIE UCHWALY ZGROMADZENIA WSPOLNIKOW SIEMENS SP, Z
0.0. Z DNIA 10.06.2015 R. ORAZ UCHWALY ZGROMADZENIA WSPOLNIKOW SIEMENS
HEALTHCARE SP. Z 0.0. Z DNIA 10.06.2015 R.

Podrubryka 1
Dane podmiotow powstatych w wyniku potgczenia, podziatu lub przeksztatcenia albo dane podmiotéw
przejmujacych catosc lub czesé majatku spotki

Brak wpisow
Podrubryka 2
Dane podmiotdw, ktorych majatek w catosci lub czesci jest przejmowany w wyniku potaczenia lub podziatu
1 1.Nazwa lub firma SIEMENS SPOYKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
2.Nazwa rejestru, w ktorym podmiot | KRAJOWY REJESTR SADOWY
jest zarejestrowany
3.Numer w rejestrze 0000031854

4.Nazwa sadu prowadzacego rejestr LRk REE

5.Numer REGON 010501639

Rubryka 5 - Informacja o postepowaniu upadtosciowym

Brak wpisow

Siemens Healthcare Sp.zo.0.

ADLAT US
e, j/?{:,lf(//

Alicja Stupienko
Frrrmhine Pmhy Sprzedaly
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Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu ukladowym

Brak wpisow

Rubryka 7 - Informacje o postepowaniach restrukturyzacyjnych lub o postepowaniu naprawczym

Brak wpisow

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dziatalnosc gospodarczej

Brak wpiséw

data sporzadzenia wydruku 29.08.2016

adres strony internetowej, na ktdrej sa dostepne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Siemens Healthcare Sp.zo0.0.
DIAT US
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